
Микробиологические исследования

Определяемые показатели Норматив Результаты
исследований

Единица
измереция

НД на метод
исследования

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

отстутствие не обнаружены КоЕ/100мл мук 4.2.1018_01

Общее микробное число
(оМЦ при температчре 370С

не более 100 4 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

Средства измерения, примененные при проведении исследований:

наименование Серийный номер N свид о поверке погрешность
Система капиллярного электрофореза
"Капель- 1 05"

548 C-MA/O6-07 -20221 1 686066 1 9 до
05.07.2023 г.

5%

Спектрофотометр Unico 1201 WP 1506 1412099 С-ТТ/1 4-09-2022l |861 1 бЗ 82 до
13.09.202Зг.

1%

Весы электронные Рiопееr OHAUS РА
114 с

в 5з950220з С-ТТ l 02- 12-20221 20 5з 8З3 95 до
01.12.202Зг.

0,0001

Анализатор жидкости "ЭКОТЕСТ-2000" С-ТТ/ 1 1 -| \ -2022 1200 866З 49 до
10.11.202Зг

рн + 0,05

Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-
з5lз

288 Акт 505-А/02 до |8.0'7.202З

Ф.И.О., должность сотрудника ООКПиВР, ответсrвенного за оформление пряIокола:
Техник

Проверил: лаборант ЛСГИ

Проверил: фельдшер-лаборант ЛМИ

11роверил: помощник врача по общей гигиене

Протокол 8,2, З87 l

Настоящий протокол харакгеризует исключительно испытанный
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образсц и подлежит частиrIному или полl{ому воспроизведе}Iлlю только с согласия ИЛI {


